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1. Innledning

Volumat Agilia!er!den!volumetriske!pumpen!i!Agilia-serien,!v r!nye!generasjon!av!infusjonsutstyr.!Som!alt!ut styr
i! Agilia-serien,! er! den! intuitiv! og! enkel!  ! lñre! se g.! De! forskjellige! programmeringsmodusene,
infusjonsmodusene,! muligheten! til!  ! skreddersy! funk sjoner! og! det! brede! innstillingsomr det! gjùr! at
Volumat Agilia! kan! brukes! p ! alle! sykehusavdelinger, ! b de! generelle! avdelinger,! barneavdelinger,
intensivavdelinger,!onkologiske!avdelinger!osv.

Programmeringsmoduser

Volumat!Agilia!kan!programmeres!i!tre!forskjellige!moduser.
Merk :!I!modusene!Legemiddelnavn!og!Vigilant" !Drug'Lib!kan!du!velge!Legemiddel!X!(ml/t)!for! !defi nere!alle!
parameterne!for!et!ikke-spesifisert!legemiddel!(som!verken!er!p !legemiddellisten!eller!i!legemiddelbi blioteket)!
uten! !endre!programmeringsmodus.

Infusjonsmoduser
Fùlgende!infusjonsmoduser!er!tillatt:

Modus Beskrivelse

Intet legemiddelnavn Alle!infusjonsparameterne!m !defineres.!Legemiddeln avnet!er!ikke!valgt
Fungerer!med!forskjellige!infusjonsmoduser!(se!neste!tabell).

Legemiddelnavn Legemiddelnavnet!velges!p !en!forh ndsdefinert!list e!over!legemidler!under!
programmering!av!infusjonen,!og!vises!p !skjermen!u nder!infusjonen.

Vigilant ® Drug’Lib Legemiddelparametere!er!definert!i!et!legemiddelbibliotek:!Legemiddelnavn,!
enheter!og!verdier!for!standard!infusjonshastighet,!tillatte!infusjonsmoduser,!
tillatte!boluser!og!bolusparametere,!maksimale!grenseverdier!for!
infusjonshastighet!osv.

Legemiddelbiblioteket!kan!tilpasses!av!brukeren!med!programvaren!for!Vigilant" !
Drug'Lib!og!lastes!ned!til!enheten.

Modus Beskrivelse

Volum/tid/hastighet Infusjonen!definert!av!volum!og!tid!eller!infusjonshastighet.

Volum/hastighet Infusjonen!definert!av!volum!og!infusjonshastighet.!I!denne!modusen!kalkuleres!
tiden!automatisk.

Volum/tid Infusjonen!definert!av!volum!og!tid.!I!denne!modusen!kalkuleres!
infusjonshastigheten!automatisk.

Tid/hastighet Infusjonen!definert!av!tid!og!infusjonshastighet.!I!denne!modusen!kalkuleres!
volum!automatisk.

Enkel hastighet Infusjonen!definert!av!en!infusjonshastighet.!Denne!modusen!er!kun!tilgjengelig!
n r!dr pesensoren!(ekstrautstyr)!er!festet!til!dr p ekammeret!og!koblet!til!pumpen.
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Anvendelsesområde
! Volumat Agilia!er!en!infusjonspumpe!til!intravenùs!infusjon!av!legemidler.!Den!m !bare!brukes!av!kvalifis ert
sykehuspersonell.

Nødvendige forholdsregler
! Symbolet! !angir!at!hele!den!relevante!brukerveiledningen!m !leses!fùr!utstyr!som!er!merket!med!dette,
brukes.!Bruk!at!pumpen!uten!gjennomg tt!opplñring!k an!fùre!til!feil!administrering!av!infusjoner.

! Volumat Agilia!er!blitt!testet!i!henhold!til!gjeldende!standarder!om!elektromagnetisk!kompatibilitet!for!medi-
sinsk!utstyr.!Pumpens!immunitet!gjùr!det!mulig! !si kre!riktig!bruk.!Den!begrensede!utstr lte!str linge n!hindrer
uùnsket!interferens!med!annet!utstyr,!for!eksempel!EEG,!EKG!osv.!Hvis!Volumat!Agilia!plasseres!i!nñrhete n
av!utstyr!som!for!eksempel!kirurgisk!HF-utstyr,!rùntgenutstyr,!NMR,!mobiltelefoner!eller!Wifi-punkter,!er!det!vik-
tig! !opprettholde!minsteavstanden!mellom!de!forskj ellige!utstyrsenhetene!(se!ªElektromagnetisk!immunitet!±
Tabell!204º,! 41).

! P !grunn!av!eksplosjonsfaren!m !pumpen!ikke!brukes! i!nñrheten!av!brannfarlige!anestesimidler.!Den!bùr
holdes!unna!alle!risikoomr der.

! Pumpen!kan!forstyrres!av!trykk!eller!trykkvariasjoner,!mekaniske!sjokk,!varme,!tennkilder!osv.!Kontakt!v r
kundetjeneste!hvis!du!ùnsker! !bruke!utstyret!under !spesielle!forhold.!Pumpen!m !plasseres!horisontalt !og!sta-
bilt!for! !kunne!fungere!riktig.

! Pumpens!egenskaper!og!de!tilhùrende!engangsproduktene!kan!p virke!de!psykologiske!effektene!av!noen
legemidler!(strukturmaterialer!er!vanligvis!angitt!p !settets!emballasje).!Kontroller!at!produktet!er! kompatibelt
med!forordnede!legemidler,!trompetkurvenes!egenskaper!og!de!innstilte!okklusjonsalarmtidene!i!forhold!til!den
programmerte!infusjonshastigheten.

! Pumpen!bruker!et!oppladbart!litiumionbatteri.!Feil!h ndtering!av!et!litiumionbatteri!kan!fùre!til!lekk asje,!var-
me-!og!rùykutvikling,!eksplosjon!eller!brann,!noe!som!kan!fùre!til!redusert!ytelse!eller!funksjonsfeil.!Dette!kan
ogs !skade!beskyttelsesanordningen!i!batteriet,!noe !som!fùrer!til!skade!p !utstyret!eller!brukeren.!(s e!ªBruke
det!interne!batterietº,! 43).
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2. Beskrivelse

1!- H ndtak 5 - Infrarùd!celle 9 - Festeknapp

2!- Pumpedùr 6 - Nettstrùmtilkobling 10 - Kontakt!for!
dr pesensor3!- Dùrspake 7 - Kommunikasjonsport!og!11-

30!VDC!strùm

4!- Monteringsbolt 8 - Svingl sklemme

1

2

3

8

4

5

7

6
10

9
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11 - Nettstrùmindikator 15 - OK/start/enter 19 - Inkrementering

12 - STILLE-alarm 16 - Indikatorlys!(LED) 20 - Rask!inkrementering

13 - MENY/AVSLUTT 17 - Rask!dekrementering 21 - BOLUS!eller!PRIME

14 - STOPP/PAUSE 18 - Dekrementering 22 - P$/AV

23 - Monitoreringsskjerm!
(se! 12)

22 21

20

15 14 13

19 18 17

16

11 1223
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3. Installering

Plassere pumpen(e)

På en pol På en skinne På et bord

Flere!Agilia-enheter!kan!monteres!
sammen!p !en!pol!i!en!hvilken!som!
helst!rekkefùlge.

!N r!enhetene!monteres!sam-
men!p !en!pol,!m !monteringsbolte-
ne!vñre!i!den!nñrmeste!
posisjonen.

N r!to!Agilia-enheter!skal!monteres!
sammen,!kan!Agilia!Duo!(tilbehùr)!
brukes!til! !sentralisere!strùmforsy-
ningen.

Agilia-produktene!kan!enkelt!
transporteres.
Opptil!tre!enheter!(maksimalt)!kan!
vñre!montert!sammen!under!
transport.
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Bruke festeklemmen

Svingl sklemmen!kan!kun!beveges!n r!den!er!lukket!m ot!pumpen.!Festeknappen!holder!den!vertikalt!eller!
horisontalt.
Bildene!nedenfor!viser!hvordan!pumpeinstallasjonen!kan!endres!(fra!pol-!til!skinneposisjon).

" Lùsne!klemmeskruen!(A)!og!ta!enheten!ut!av!
polen.!Trykk!p !festeknappen!(B).

# Brett!festeklemmen!mot!pumpen.!
N r!enheten!plasseres!p !et!flatt!underlag,!
anbefales!det!at!svingl sklemmen!plasseres!slik.

$ Roter!festeklemmen!nedover!90 grader. % Flytt!festeklemmen!utover!(A).!Festeknappen!
frigjùres!automatisk.!Sett!enheten!p !skinnen!og!
bruk!klemmeskruen!(B)!til! !feste!den.

A

B

B
A
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Installere enheten

" Plasser!enheten!p !en!skinne,!pol!eller!et!flatt!
underlag!og!koble!den!til!nettstrùmforsyningen.!
Volumat!Agilia!kan!g !p !batteri,!men!nettstrùm!
bùr!brukes!under!normale!forhold!for! !sikre!at!
batteriet!ikke!lades!ut.!Nettstrùmsindikatoren!
begynner! !lyse!(gult)!n r!nettstrùm!er!tilgjengeli g.

# Fortsett!med!brukertesten,!se!ªBrukertestº,! 34!
Brukertesten!er!en!fullstendig!kontroll!av!
alarmene!og!sikkerhetsanordningene.!Dette!
anbefales!hvis!enheten!ikke!er!brukt!i!det!siste,!og!
i!noen!land!er!dette!obligatorisk!fùr!hver!bruk! !
oppfylle!lokale!lovkrav.!

Klargjøre infusjonssettet

" Velg!et!infusjonssett!som!passer!best!til!
protokollen,!i!Volumat!Agilia-serien..

# Klargjùr!opplùsningsbeholderen!(pose/flaske)!
med!tilhùrende!infusjonslinje!i!henhold!til!lokale!
prosedyrer.
Advarsel :!Infusjonssettet!og!
opplùsningsbeholderen!m !oppbevares!under!
normale!temperaturforhold:!+18%/+30%C.

Tømme settet som er brukt med en pose eller en flas ke

$ Med en pose ...
1.!Fùr!n len!rett!ned!i!posen
(rulleklemme! pen,!luftinntak!lukket).
2.!Klem!p !posen!for! !fjerne!luften,!og!fyll!
dr pekammeret!til!mellom!1/2!og!2/3!av!dets!
kapasitet.
3.!Heng!posen!opp!ned,!og!la!vñsken!flyte!inn!i!
settet.
4.!N r!primingen!av!settet!er!fullfùrt,!lukker!du!
rulleklemmen!og!kontrollerer!at!det!ikke!finnes!
noen!luftbobler.

... eller en flaske
1.!Fùr!n len!rett!ned!i!flasken
(rulleklemme! pen,!luftinntak!lukket).
2.!Lukk!rulleklemmen.
3.!Heng!posen!opp!ned!og!trykk!p !
dr pekammeret!for! !fylle!det!til!~!1/2!av!dets!
kapasitet.
4.!$pne!rulleklemmen.
5.!$pne!luftinntaket,!og!la!vñsken!flyte!inn!i!sett et.
6.!N r!primingen!av!settet!er!helt!fullfùrt,!lukker !du!
rulleklemmen!og!kontroller!at!det!ikke!finnes!noen!
luftbobler.
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Installere slangesettet i pumpen (1/2)

" Lùft!dùrspaken!for! ! pne!pumpedùren.
Merk :!Pumpen!sl r!seg!automatisk!p !n r!den!
kobles!til!nettstrùm!(ª[Par!28]!Autom.!P$!ved!

 pning!av!dùrº,! 33!).!Hvis!ikke,!trykker!du!p ! .

En!auto-test kontrollerer!pumpens!funksjonalitet.!
Kontroller!at!alle!LED-lamper!og!signaler!er!
aktiverte.!N r!auto-testen!er!fullfùrt,!vises!en!
melding!for! !informere!deg!om!at!du!kan!
installere!slangesettet.

# 1.!Plasser!slangesettet!horisontalt!langs!
slangefùrerne,!slik!at!den!grùnne!koblingen!
plasseres!til!hùyre!(grùnn!)!og!den!bl !klemmen!
plasseres!foran!klemmefùreren!(bl ).
2.!Sett!den!grùnne!koblingen!inn!i!det!grùnne!
sporet.
3.!Plasser!den!bl !klemmen!i!det!bl !sporet,!og!
trykk!p !klemmen!for! !lokalisere!kulehengselet.
4.!Kontroller!at!slangen!er!i!venstre!slangefùrer,!
og!trykk!p !dùrspaken!for! !lukke!pumpedùren.

$ OCS!(Occlusivity Check System )!klemmer!
slangen!automatisk,!aktiverer!reell!pumping!og!
kontrollerer!trykkùkningen.!OCS-testen!
kontrollerer!kretsen!og!pumpens!okklusjonsevne,!
slik!at!pumpen!sikres!mot!risikoen!for!fri!flyt.

% Hvis!OCS-testen!er!vellykket,!vises!den!fùrste!
skjermen!for!volum/tid/hastighet!i!modusen!Intet!
legemiddelnavn.!(Se!neste!side!for! !f !
informasjon!om!hvordan!du!programmerer!
infusjonen.)
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Installere slangesettet i pumpen (2/2)
!Den!endelige!installasjonen!skal!se!slik!ut:

Monitoreringsskjerm

Plasser!beholderen!utenfor!
pumpen

Settet!skal!plasseres!i!pumpen!slik!
at!det!er!lùst!utenfor!pumpen.

Beholderen!skal!
plasseres!20±80!cm!
over!pumpen

Infusjonstid. !Reduseres!
under!infusjonen.

Infusjonen pågår. !Dr per !
faller!inn!i!dr pekammeret .!
Hastigheten!er!relatert!til!
infusjonshastigheten.

VI: Infusert volum. Det!ùkes!under!infusjonen.!
For! !slette!det!trykker!du!p ! !og!velger!
'ml?'.

Batterinivå 

Trykknivå. 
Pilen!angir!trykkniv et.!
Se!side! 36!for! !f !mer!
infusjon.

Infusjonshastigheten for infusjonen som 
pågår. !Du!kan!alltid!endre!denne!ved!behov!ved!
 !trykke!p !tastene!for!inkrementering/
dekrementering,!og!deretter!p !OK.

Volum som skal infuseres. !Reduseres!under!
infusjonen.!For! !endre!volumet!trykker!du!p !
<MENU>,!deretter!velger!du!VTBI.
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4. Bruk

Volum/tid/hastighet og Intet legemiddelnavn
Volumat!Agilia!er!som!standard!definert!med!infusjonsmodusen!Volum/tid/hastighet!og!programmeringsmodu-
sen!Intet!legemiddelnavn.

Hvis!du!vil!ha!en!annen!infusjonsmodus,!g r!du!til, !g r!du!til!Andre!infusjonsmoduser!(1/2),!Hvis!du!v il!ha!en
annen!programmeringsmodus,!g r!du!til!Legemiddelnav n!eller!Vigilant!Drug'Lib.

1 - Velge volum 2 - Velge tid

! Bruk!pilene!til! !velge!volumet!som!skal!infuseres!
(VTBI),!og!trykk!deretter!p ! OK.
Merk :! Bruk! tasten! for! rask! inkrementering! for!  ! ùke
VTBI!i!henhold!til!forh ndsdefinerte!niv er!(50!ml, !100
ml,!250!ml,!500!ml,!1000!ml!osv.).

Advarsel :!Voluminnstillingen!m !vñre!nñrmest!mulig!
det!faktiske!volumet!i!beholderen.!Alle!tilfùyde!og!fjer-
nede!volumer!m !tas!med!i!betraktning,!inkludert!vñ s-
kevolumet!inne!i!settet,!og!volumer!som!er!g tt!tap t!
under!primingen!og!m !fjernes!fra!volumet!som!skal! in-
fuseres!(~!25!ml).

! Bruk!pilene!til! !velge!infusjonstiden.!Infusjons-
hastigheten!kalkuleres!og!vises!automatisk.
! Trykk!p ! OK.!

3 - Velge infusjonshastighet 4 - Starte Volum/tid/hastighet

! Bruk!pilene!til!eventuelt! !endre!infusjonshasti-
gheten,!og!trykk!deretter!p ! OK.!!
Merk :!Hvis!du!endrer!infusjonshastigheten,!kalkuleres
infusjonsvarigheten!automatisk!og!justeres!i!henhold!til
den!viste!infusjonshastigheten.

! $pne!rulleklemmen.!Kontroller!at!det!ikke!er!fri!
flyt!eller!luft!igjen!inne!i!infusjonslinjen.
! Koble!settet!til!pasienten!via!det!intravenùse!in-
fusjonssettet!i!henhold!til!lokale!prosedyrer.
! Trykk!p ! start !for! !starte!infusjonen,!eller! C!for!
 !endre!volum/tid/hastighet.
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Andre infusjonsmoduser (1/2)
Volum/tid/hastighet!er!standard!infusjonsmodus,!men!du!kan!velge!en!annen!infusjonsmodus!(Volum/hasti-
ghet,!Volum/tid,!Tid/hastighet!eller!Enkel!hastighet),!under!forutsetning!av!at!dette!er!forh ndsvalgt !i!Avdelings-
valg!ª[Par!29]!Infusjonsmodusº,! 33.

1 - Velge meny 2 - Velge infusjonsmodus

! Trykk!p ! !for! !vise!infusjonsmodusskjer-
men.!Hvis!den!ikke!vises,!bruker!du!pilene!og!velger!
VHT.
! Trykk!p ! enter .

! P !infusjonsmodusskjermen!bruker!du!pilene!til! !
velge!en!ny!infusjonsmodus,!trykk!deretter!p ! OK.

3 - Volum/hastighet ... eller Volum/tid ...

! Velg!et!volum!som!skal!infuseres!(VTBI),!
og!trykk!deretter!p ! OK.
! Velg!en!infusjonshastighet,!og!trykk!p ! OK.
! Trykk!p ! start .
Merk :!Tiden!kalkuleres!automatisk!og!kan!ikke!endre
direkte.

! Velg!et!volum!som!skal!infuseres!(VTBI),!
og!trykk!deretter!p ! OK
! Velg!en!tid,!og!trykk!p ! OK.
! Trykk!p ! start .
Merk :! Infusjonshastigheten!kalkuleres! automatisk!og
kan!kun!endres!direkte!under!infusjonen.
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Andre infusjonsmoduser (2/2)

eller Tid/hastighet ... ... eller Enkel hastighet

! Velg!en!tid,!og!trykk!p ! OK.
! Velg!en!infusjonshastighet,!og!trykk!deretter!p !
OK!og!start .
Merk :!Volumet!som!skal! infuseres!(VTBI),!kalkuleres
automatisk!og!kan!ikke!endres!direkte.

! Velg!en!infusjonshastighet,!og!trykk!deretter!p !
OK!og!start .
Merk :! Denne! infusjonsmodusen! fungerer! bare! n r
dråpesensoren !er!festet!p !dr pekammeret!og!koblet
til! pumpen! (for! informasjon! om! installering,! se! 21).
Hvis!ikke,!vises!en!advarsel!n r!du!velger!denne!mo -
dusen! p ! infusjonsmodusskjermen.! Sl ! av! pumpen,
innstill!dr pesensoren!og!start!pumpen!p !nytt.
Merk :!N r!det!ikke!registreres!flere!dr per,!tyder!det!p  
at!beholderen!er!tom.!Infusjonen!stoppes,!og!det!gene-
reres!en!alarm.

Legemiddelnavn
Advarsel :!Legemiddelnavn!er!kun!tilgjengelig!hvis!det!er!blitt!tillatt!under!Avdelingsvalg![Par!22]!(se! 33)!og
forh ndsvalgt!under!Brukervalg!(se!ª[Bruker!9]!Prog rammeringsmodusº,! 31).

1 - Velge legemiddel 2 - Definere infusjonen

! Start!opp!pumpen.!Skjermen!Legemiddel!vises
! Bruk!pilene!til! !velge!et!navn!p !legemiddellis-
ten,!og!trykk!deretter!p ! OK.
Merk :!Velg!Legemiddel!X!(ml/t)!hvis!legemiddelnavnet
ikke!st r!p !den!forh ndsdefinerte!legemiddellisten .

! Infusjonen!kan!justeres!±!se!Bruk!p !side!ªBrukº.!
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Vigilant Drug’Lib 
Vigilant" !Drug'Lib!er!den!enkleste!og!sikreste!modusen!for! !administrere!et!legemiddel!via!Volumat Agilia.
Du!m !velge!et!legemiddel!fra!et!legemiddelbibliote k!der!legemidlene!og!alle!deres!infusjonsparametere!er!
forh ndsdefinert.!(Se!brukerh ndboken!for!Vigilant " !Drug'Lib!for!Agilia!for! !f !vite!hvordan!du!defin erer!et!
legemiddelbibliotek.)
Volumat Agilia!stùtter!100!legemidler,!som!kan!inndeles!i!fire!biblioteker!(ett!er!forh ndsdefinert).
Advarsel :!Vigilant!DrugLib!er!kun!tilgjengelig!hvis!dette!er!blitt!tillatt!under!Avdelingsvalg!ª[Par!22]!Tillatte!
moduserº,! 33!og!forh ndsvalgt!under!Brukervalg!ª[Bru ker!9]!Programmeringsmodusº,! 31.

Velge legemiddel Informasjon om legemiddel

! Start!opp!pumpen.!Skjermen!Legemiddel!vises.
! Bruk!pilene!til! !velge!et!legemiddelnavn!i!
legemiddelbiblioteket,!og!trykk!deretter!p ! OK.
Merk :!Legemiddelbiblioteket!er!forh ndsvalgt!under!
Avdelingsvalg!ª[Par!17]!Legemiddelbibliotekº,! 32.

! Avhengig!av!hvilket!legemiddel!som!velges,!kan!
det!vises!en!skjerm!med!informasjon.!Trykk!p ! OK
hvis!informasjonen!bekrefter!pasientens!behov!og!
den!definerte!infusjonen.

! Infusjonen kan!justeres!±!se!Bruk!p !side! 13
Merk :!Felt!og!valgte!verdier!kan!vñre!begrenset!i!henho ld!til!legemiddelparametere!som!er!definert!i!Vigilant" !
Drug'Lib.

Endringer i legemiddelbiblioteket

! Skjermen!viser!forh ndsdefinerte!verdier!for!volum! som!skal!infuseres!(VTBI),!tid!og!infusjonshastighet.!
Du!kan!bruke!pilene!til! !velge!et!volum!som!skal!i nfuseres!(VTBI),!deretter!trykker!du!p ! OK.
Merk :!Valget!av!furosemid!har!satt!enheten!i!mikromodus!(verdier!med!&n!desimal).
Merk :!Avhengig!av!den!forh ndsdefinerte!infusjonsmoduse n!kan!noen!parametere!ikke!endres.
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Generell bruk
Handlingene!nedenfor!kan!gjentas!og/eller!endres!i!lùpet!av!infusjonsprosessen.

Merk :!Hvis!du!vil!ha!informasjon!om!LED-lamper,!kan!du!se!Indikatorlys!i!kapittelet!ªDisplay!og!symbolerº,! 22

Stoppe Slå av

! Trykk!p ! !for! !stoppe!infusjonen.!
Merk :!Etter!2!minutter!genereres!den!en!alarm!som!en
p minnelse!om!at!infusjonen!er!stoppet.

! Hvis!du!vil!starte!infusjonen!igjen,!m !du!bekrefte !
(eller!endre)!verdiene!for!volum,!tid!og!infusjonshas-
tighet!ved! !trykke!p ! OK!for!hver!verdi.!Til!slutt!tryk-
ker!du!p ! start .

! Trykk!p ! !for! !avbryte!infusjonen.
! Trykk!p !og!hold!nede! !til!skjermen!sl s!av.
! Ta!ut!stikkontakten!fùr!ledningen!kobles!fra!pum-
pen.

Pause

! Hvis!du!vil!programmere!en!pause,!trykker!du!to!
ganger!p ! ,!deretter!definerer!du!pausens!vari-
ghet.
! Du!kan!ogs !trykke!p !knappen!i!avmerkings-
boksen!for! !aktivere!alternativet!for! !starte!inf usjo-
nen!n r!pausen!er!slutt!for! !f !en!automatisk!star t.

! Merk :!Hvis!du!ikke!merker!av!for! !starte!infusjo-
nen!n r!pausen!er!slutt,!genereres!det!en!lydalarm!
n r!pausen!er!slutt.!Du!m ! starte !systemet!manuelt!
for! !fortsette!infusjonen.
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.

Velge volum som skal infuseres 
(VTBI) under infusjonen Trykkstyring

! Du!kan!justere!VTBI!under!infusjonen.
! Trykk!p ! !for! ! pne!menyen,!og!velg!VTBI.!
Endre!VTBI!med!valgtastene,!og!trykk!p !OK.

! Trykkparameterne!for!infusjonen!kan!defineres!i!
trykkstyringsmenyen.
! Trykk!p ! ,!og!bruk!valgtastene!og!<enter>!
for! !f !tilgang!til!trykkstyringsparameterne.

Maksimalt trykk DPS

! Bruk!valgtastene!for! !definere!den!ùvre!
trykkgrensen,!og!trykk!p !OK.
! DPS!(Dynamic!Pressure!System)!kalkulerer!
trykkforskjeller!for! !komme!mulige!problemer!med!
okklusjon!og!frakobling!i!forkjùpet.

! Bruk!knappen!i!avmerkingsboksen!for! !aktivere!
DPS.!
! Trykk!p !OK!for! !fortsette!infusjonen.
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Manuell bolus Endre et slangesett

1.!Trykk!p ! !for! !stoppe!infusjonen.
2.Lukk rulleklemmen .
3.!Trykk!p ! !for! !dempe!lydsignalet!i!2!
minutter.
4.!$pne!pumpedùren.
5.!Lùsne!slangesettet!fra!pumpen.
6.!Koble!slangesettet!fra!beholderen.
7.!Koble!slangesettet!fra!det!intravenùse!utstyret!i!
henhold!til!lokale!prosedyrer.
8.!Fùlg!instruksjonene!som!er!beskrevet!fra!side! 8!til!
13
(installere!sett!og!justere!infusjonen).

! Trykk!to!ganger!p ! !!for! !starte!en!bolus:!Et!
kort!og!deretter!et!langt!trykk!(aktiverer!bolus!& !
kontroller!infusert!volum!p !skjermen.!Dette!volume t!
tas!med!i!VTBI).
! Slipp! !for! !stoppe!bolusen.
! Hvis!du!vil!endre!bolushastigheten,!holder!du!bo-
lustasten!nede!i!minst!3!sekunder!og!endrer!bolus-
hastigheten!med!valgtastene.
Merk :! Dette! er! kun! tilgjengelig! hvis! det! er! forh nds-
valgt!under!Avdelingsvalg![Par!19]!(se! 33).

Merk :! Under! bolus! er! okklusjonstrykkniv et! satt! til
maksimal!verdi!(750!mmHg)

Programmere infusjonen

Volumat!Agilia!kan!forh ndsprogrammeres!fùr!
slangesettet!installeres.
Sl !p !enheten!(dùr!lukket!og!uten!sett)!og!trykk!p  !
<prog>.
Infusionen!kan!justeres!±!se!Bruk!under!ªBrukº,! 13.!
N r!parameterne!er!angitt!logisk,!vises!alternative ne!
<exit>!og!<C>!som!valgfrie!handlinger.

<C>!gjùr!det!mulig! !endre!parametere,!<exit>!
validerer!programparameterne,!og!enheten!viser!
skjermen!Installer!sett.!
N r!slangesettet!er!installert,!foretar!enheten!en!
selvtest,!og!de!programmerte!parameterne!vises.
Trykk!p !<start>!for! !starte!infusjonen,!eller!try kk!p !
<C>!for! !endre!parameterne.
Merk:!Parameterne!lagres!i!enheten!og!vises!n r!
maskinen!sl s!p .
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Spesielle funksjoner
De!fùrste!to!funksjonene!er!kun!tilgjengelig!hvis!de!er!forh ndsvalgt!under!Avdelingsvalg!se! 33..

Prime sett Se luftboble

! Trykk!p ! !for! !starte!opp!pumpen.!
(Som!standard!vises!skjermen!V/T/H!etter!skjermen!
OCS.)
! Trykk!p ! .!Kontroller!at!settet!ikke!er!koblet!
til!pasienten!(som!angitt!p !skjermen).
! Trykk!p ! OK.
! Trykk!kontinuerlig!p ! ,!og!slipp!tasten!for! !
fullfùre!primingen.

Merk :!Denne!funksjonen!er!kun!tilgjengelig!n r!en! luf-
talarm !er!utlùst! (overskredet! luftvolum!eller! luftboble
foran!p !luftdetektoren).!Luftboblen!fjernes!uten!a t!du
m ! pne!pumpedùren.

! Trykk!p ! !for! !f !tilgang!til!funksjonen!<Se!
luftboble>
! Trykk!p ! OK!for! !bekrefte,!eller! C!for! !avbryte!
valget.
! Trykk!kontinuerlig!p ! !for! !tvinge!luftboblen!
ut!av!pumpen.
Merk :!Med!denne!funksjonen!kan!du!fùre!frem!luftbo-
blen!med!samme!definerte!hastighet!for!et!volum!som
er!likt!luftvolumet!som!er!definert!i!alarminnstillingen.

! Advarsel :!Det!anbefales! !sùke!medisinsk!veiledning!for! !v urdere!om!infusjonen!kan!startes!p !nytt!n r!
luft!fremdeles!er!til!stede.!Hvis!luftboblen!er!stùrre!enn!en!akseptabel!stùrrelse,!eller!hvis!pumpen!ikke!kan!
startes!p !nytt!fordi!luft!fremdeles!er!til!stede,! skal!settet!fjernes!fra!pumpen!og!kobles!fra!pasienten!i!henhold!
til!institusjonens!prosedyrer!for! !priming!eller!u tskiftning!av!sett.
! Merk: !Under!funksjonen!for!priming!av!sett!innstilles!okklusjonstrykkniv et!til!maksimal!verdi!(750!mmHg)!
og!luftalarmen !inhiberes.
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Dråpesensor (ekstrautstyr)

Merk:!Med!dr pesensoren!kan!du!arbeide!i!infusjonsmodus en!Enkel!hastighet!(ªAndre!infusjonsmoduser!(2/
2)º,! 15)!for! !f !mer!informasjon,!og!for! !registr ere!n r!posen!er!tom.!Vi!anbefaler!alltid! !bruke!d rop!sensor
n r!det!faktiske!volum!i!beholderen!(pose!eller!fla ske)!ikke!er!nùyaktig!kjent.

1.!Koble!stùpselet!p !dr pesensoren!til!stikkontakt en!p !baksiden!av!pumpen!fùr!pumpen!sl s!p .

2.!Fest!dr pesensoren!til!den!ùvre!delen!av!dr peka mmeret!juster!den!vertikale!delen!av!drop!sensoren!med
lufteventilen!p !dr pekammeret!som!vist!p !bilde.

N r!dr pesensoren!er!koblet!til,!kontrollerer!du!at !logoen!vises!p !skjermen.

Advarsel :!Kontroller!at!dr pekammeret!er!riktig!plassert,!o g!kontroller!at!det!ikke!er!noen!dr per!p !veggene
i!dr pekammeret.
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5. Display og symboler

!Volumat Agilia!viser!gjeldende!infusjonsparametere!med!spesifikke!symboler.

Kontinuerlig 
visning

Infusjon pågår

En!dr pe!som!faller!inn!i!
dr pekammeret!(se!ogs !
Indikatorlys!for!infusjon!som!
p g r).

Pause STOP!vises!midt!p !skjermen!til!
pausen!er!over.

Vigilant ® Drug’Lib Enheten!fungerer!med!Vigilant" !
Drug'Lib.

Batteriets levetid
Vises!n r!enheten!g r!p !batteri.!
Tre!forskjellige!ladeniv er!vises!
med!symboler.

Indikatorlys

Nettstrøm

N r!enheten!er!koblet!til!en!aktiv!
nettstrùmforsyning,!lyser!ikonet!
gult.!LED-lampen!lyser!ikke!i!noen!
andre!sammenhenger.

Infusjon pågår
blinker!grùnt

Nettstrùmindikatorlysene!gir!
informasjon!om!infusjonen:!p g r,!
i!foralarm-!eller!i!alarmmodus.

Foralarm
blinker!oransje

Alarm
blinker!rùdt

Hjelp

Start

Disse!symbolene!hjelper!brukeren!
med! !programmere!pumpen.

Validering

Tilgang til funksjon

Endre valg

Valgt

Ikke valgt

Vise 
legemiddelinformasjon
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Alarmer og 
sikkerhetsfunksjoner

Alarm for frakobling fra 
strømnettet

Nettstrùmsymboler!for!alarm-!og!
sikkerhetsfunksjoner.

Trykkøkning

Trykkfall

Øvre grense overskredet !høy hastighet 
Nedre grense 
overskredet !lav hastighet 

Valgtaster

Taster!for! !velge!volum,!tid,!
infusjonshastighet!og!andre!
verdier.
Merk :!Tastene!for!rask!
inkrementering!og!
dekrementering!er!programmert!
med!forskjelllige!niv er!som!
tilsvarer!standardiserte!flaske-!og!
posevolumer.

Rask inkrementering

Inkrementering

Dekrementering

Rask dekrementering

Rask tilgang til 
maksimumsverdi !+!

Rask tilgang til 
minimumsverdi !+!
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MENY

Infusert volum

Denne!menyen!gir!tilgang!til!
infusjonsvalgene!som!velges!av!
brukeren.

Infusjonsmodus

Trykk

Volum som skal 
infuseres 

Batteriets levetid

Makro/mikro

Hendelseslogg

Programmeringsmodus

Vedlikehold

Lydnivå

Dato/tid

Tastatur låst

Pause

Legemiddelbibliotek

Nattmodus
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6. Alarmer og sikkerhetsfunksjoner

Volumat Agilia!har!et!kontinuerlig!kontrollsystem!som!aktiveres!straks!pumpen!er!i!bruk.!

Hvis!en!alarm!utlùses,!stopper!infusjonen!og!det!sendes!ut!lys-!(rùde!LED-lamper)!og!lydsignaler.!En!tydelig
melding!uttrykkes!ved!hjelp!av!ord!og!piktogrammer.!Tasten! !er!aktivert!i!to!minutter.!N r! rsaken!til !alar-
men!er!rettet!opp,!sl s!de!rùde!lysene!av,!men!meld ingen!vises!fortsatt!ùverst!p !skjermen!som!en!p mi nnelse
om! rsaken!til!alarmen.

Hvis!foralarmen!eller!en!advarsel!vises,!fortsetter!infusjonen,!og!det!sendes!ut!et!lyssignal!(oransje!LED-lamper)
og!lydsignaler.!Tasten! !er!aktiv!uten!noen!tidsbegrensning.

System Melding Type
Infusjons-

stans
Aktivering / &  handling

Installert 
sett

Installer sett Alarm JA Ved!oppstart:!Slangesettet!er!ikke!installert,!eller!dùren!
er! pen.
& !Installer!slangesettet!og!lukk!dùren.

Dør åpnet Alarm JA Under!infusjon!eller!i!stoppmodus:!Dùren!er! pen.!
& !Kontroller!slangesettinstallasjonen!og!lukk!dùren.

Installasjon, 
sett/luft

Alarm JA Under!infusjon!eller!i!stoppmodus:!Dùren!er! pen.
& Kontroller!slangesettinstallasjonen!foran!luftsensoren,!
og!lukk!dùren.

Luftboble Alarm! JA Ved!oppstart!eller!i!stoppmodus:!Luftboble!er!registrert.
& Fjern!luftboblen!ved! !prime!settet.

Luftalarm Alarm JA Under!infusjon:!Luftboble!er!registrert.
& Fjern!luftboblen!ved! !prime!settet.

OCS Feil ved OCS Alarm JA Kontrollsystemet!OCS!har!oppdaget!en!feil.
& !Kontroller!installasjonen!av!settet,!kontroller!at!dùren!
og!settet!er!intakt.!Hvis!problemet!ikke!kan!lùses,!
kontakter!du!kundestùtteavdelingen.

Infusjon 

Blinkende 
infusjons-
hastighet

Advarsel NEI Infusjonshastigheten!er!endret!med!tastene,!men!er!ikke!
blitt!bekreftet.
& !Kontroller!infusjonshastigheten,!og!bekreft!med!OK.

Foralarm 
infusjonsslutt

Foralarm NEI Gjenst ende!volum!som!skal!infuseres,!er !mindre!enn!5!
*!av!initialt!volumoppsett,!eller!det!gjenst r!5!mi nutter!
eller!5!ml!fùr!initialt!volum!som!skal!infuseres,!n s.!!
& !Kontroller!om!det!gjenvñrende!volumet!i!beholderen !
samsvarer!med!gjenvñrende!volum!som!skal!infuseres. !
Klargjùr!eventuelt!beholderen!for!en!ny!
infusjonssekvens.
Hvis!enheten!brukes!med!dr pesensor,!inhiberes!slut ten!
p !foralarmen!for!opphùr!av!infusjon!kan!defineres! under!
Avdelingsvalg!ª[Par!31]!Foralarm!for!opphùr!av!VTBIº,!
33.

infusjon 
slutt

Alarm Stopp/KVO Volum!som!skal!infuseres,!er!infusert.!KVO!aktivert!i!
henhold!til!konfigurasjonen,!se!Bruker!ª[Bruker!5]!KVOº,!
31.
& !Trykk!p !Stopp!for! !definere!nye!
infusjonsparametere!(hvis!dette!er!nùdvendig).
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Trykk

Trykkøkning 
(DPS)

Advarsel NEI Trykket!ùker!i!linjen.!Denne!advarselen!kan!velges!som!
et!alternativ![bruker!4]!se! 31.
& !Kontroller!om!infusjonslinjen!er!okkludert!
(stoppekran,!kateter,!brett!p !linjen!osv.).

Foralarm for 
okklusjon

Foralarm NEI Trykket!i!linjen!har!n dd!50!mmHg!under! den!
programmerte!grensen.
& !Kontroller!infusjonslinjen.!
Angi!riktig!trykkgrense.

Okklusjon 
nedstrøms

Alarm JA Trykket!i!linjen!har!n dd!grenseniv et!(se! 1 8)!
& !Kontroller!om!infusjonslinjen!er!okkludert!
(stoppekran,!kateter,!brett!p !linjen!osv.).!Juster !
eventuelt!trykkgrensen!i!forhold!til!infusjonshastigheten.

Okklusjon 
oppstrøms

Alarm JA Kun!uten!dr pesensor.!Trykket!i!oppstrùmslin jen!er!for!
lavt.!
& !Kontroller!rulleklemmen.!Kontroller!beholderen!og!
linjen.!Kontroller!hùyden!p !beholderen.!Kontroller !
luftinntakshetten!(hvis!flaske!brukes)!og!om!det!er!brett!
p !linjen.

Trykkfall 
(DPS)

Advarsel NEI Trykkfall!i!infusjonslinjen.!Denne!advarselen!kan!velges!
som!et!alternativ.
& !Kontroller!den!nedstrùms!luer!lock-koblingen!og!at!
linjen!er!intakt.

Batteri

Foralarm for 
batteri

Foralarm NEI Svakt!batteri.
& Koble!enheten!til!nettstrùm.

Batterialarm Alarm JA Utladet!batteri.
& Pumpen!vil!sl !seg!av!automatisk!innen!5!minutter.!
Pumpen!m !kobles!til!nettstrùm!umiddelbart.

Tomt batteri Alarm JA Koble!pumpen!til!nettstrùm!og!vent!til!batteriet!er!ladet!
opp.

Nett-
strøm

Frakobling 
fra
strømnettet

Advarsel NEI Frakobling!fra!strùmnettet.
& !Trykk!p !stille-funksjonen!for! !bekrefte,!og!kont roller!
at!batteriets!levetid!er!tilstrekkelig!lang!for!den!antatte!
infusjonsvarigheten.!Hvis!frakoblingen!er!utilsiktet,!m !
nettstrùmtilkoblingen!kontrolleres.

System Melding Type
Infusjons-

stans
Aktivering / &  handling
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Merk
N r!en!verdi!velges,!m !den!bekreftes.!Hvis!verdien !ikke!bekreftes,!blinker!verdien!i!tre!sekunder!etter!at!den!er!valgt,!og!en!
lydalarm!aktiveres.
Hvis!det!oppst r!en!feil,!aktiveres!det!en!alarm!in nenfor!grensen!p !5!*!avvik.!I!tillegg!aktiverer!en !sekundñr!kontrollfunksjon!
en!alarm!ved!1!ml!overinfusjon!eller!20!*!hastighet savvik,!avhengig!av!hva!som!inntrer!fùrst.!N r!dr p esensoren!brukes,!kon-
trolleres!infusjonshastigheten!ved!±50!*,!+100!*.
Hvis!det!utlùses!en!funksjonsfeilalarm,!m !du!merke !deg!feilmeldingen!(ErXX).!Lukk!rulleklemmen,!koble!pumpen!fra!nettstrùm!
og!stopp!pumpen!ved! !trykke!p ! !(10!til!15!sekunde r!kan!vñre!nùdvendig).!Hvis!alarmen!fortsetter!n r! pumpen!sl s!p !
igjen!uten!at!den!er!brukt!p !en!pasient,!m !du!kont akte!kvalifiserte!teknikere!i!din!virksomhet!eller!v r !kundestùtteavdeling.

Dråpe-
sensor

Koble til 
dråpesensor

Alarm JA Kun!hvis!dr pesensor!er!obligatorisk!(se! 33) .!Ved!
oppstart:!Dr pesensor!er!ikke!tilkoblet.!
& !Koble!en!dr pesensor!til!pumpen!og!dryppkammeret!
(se! 21).

Ingen 
dråpesensor 

Alarm JA Kun!hvis!dr pesensor!er!obligatorisk!(se! 33) .!Under!
infusjon!eller!i!stoppmodus:!Dr pesensor!er!ikke!ti lkoblet.
& !Koble!en!dr pesensor!til!pumpen!og!dryppkammeret!
(se! 21).

For lav 
strømning

Alarm JA Infusjonshastigheten!som!er!registrert!av!
dr pesensoren,!er!under!den!angitte!
infusjonshastigheten.
& Kontroller!beholderen.!Kontroller!rulleklemmen.!
Kontroller!vñskedr pene!~20!dr per/ml.!Kontroller!a t!
dr pe!kammeret!er!plassert!i!vertikal!posisjon.!Kon troller!
at!dr pesensoren!er!montert!som!anbefalt!p ! 21.

For høy 
strømning

Alarm JA Infusjonshastigheten!som!er!registrert!av!
dr pesensoren,!er!over!den!angitte!infusjonshastigh eten.
& $pne!dùren!og!kontroller!plasseringen!av!settet.!
Kontroller!plasseringen!av!dr pesensoren.!Kontrolle r!
vñsketemperaturen.!Kontroller!vñskedr pene!~20!
dr per/ml.!

Ukontrollert 
flow

Alarm JA Ved!oppstart!eller!i!stoppmodus:!Dr pesensoren!har!
registrert!fri!flyt.
& !Lukk!rulleklemmen.!Kontroller!dr pesensoren!og!
settinstallasjonen.

Vigilant ®

Drug’Lib

Høy
infusjons-
hastighet

Advarsel NEI évre!grense!er!overskredet!i!henhold!til !
legemiddelparameterne!som!er!definert!i!
legemiddelbiblioteket.

Lav 
infusjons-
hastighet

Advarsel NEI Nedre!grense!er!overskredet!i!henhold!til!
legemiddelparameterne!som!er!definert!i!
legemiddelbiblioteket.

Teknisk 
feil

Feilmelding 
(Er01, Er02 
osv.)

Alarm NEI Teknisk!alarm.
& Kontakt!en!kvalifisert!tekniker!eller!v r!
kundestùtteavdeling.

System Melding Type
Infusjons-

stans
Aktivering / &  handling
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7. Meny

Menyen Permanent

Bruk Tast

Åpne eller gå ut av menyen

Velge

Bekrefte !(tilsvarer! !p !skjermen)

Valgt '  / Ikke valgt (

Funksjon Beskrivelse Bruk Symbol

infusjonvolum Justering!av!volum!som!
skal!infuseres!(VTBI),!
under!infusjonen

! Ny!innstilling

Volum/tid/hastighet Valg!av!ùnsket!
infusjonsmodus

! Volum/tid/hastighet
! Volum/hastighet
! Volum/tid
! Tid/hastighet
! Enkel!hastighet

Infusert volum Totalt!infusert!volum ! Sletting!av!infusert!volum

Trykk Justering!av!trykkgrense!
og!aktivering!av!DPS-
modus

! Trykkgrense
! Aktivering!av!DPS-modus

Batteriets levetid Visning!av!batteriets!
levetid

! Gjenst ende!timer!og!minutter!for!en!
valgt!infusjonshastighet

Pause Justering!av!
pausevarigheten

! Justering!av!timer!og!minutter!og!ak-
tivering!av!forsinket!oppstart!av!VTBI

Tastatur låst L sing!og!oppl sing!av!
tastaturet

! L sing!av!tastaturet
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Meny valgt i valgmodus
Funksjon Beskrivelse Bruk Symbol

Vedlikehold Informasjon!om!
vedlikehold,!versjon,!
funksjonsvarighet!osv.

! Vedlikeholdsdato
! SN!(serienummer)
! Programvareversjon!osv.

Hendelseslogg Registrering!av!opptil!
1500!hendelser

! Trykkgrense
! Infusjonshastighet!osv.

Lydnivå Justering!av!lydniv ! 7!tilgjengelige!niv er

Makro/mikro
Funksjonen!er!kun!
tilgjengelig!i!stoppmodus

Type!verdier!som!vises ! Makro!(heltall)
! Mikro!(verdier!med!en!desimal)

Dato/tid Programmering!av!dato!
og!tid ! dd/mm/    ! t/min

Nattmodus Reduserer!lysstyrken!p !
skjermen!og!styrken!p !
lysindikatorene

! For!informasjon!om!konfigurering!av!
nattmodus,!se!Avdelingsvalg![Par!18]!
32.

Programmerings-
modus
Kun!hvis!dette!er!valgt!
under!Avdelingsvalg!
[par!22]

Valg!av!en!annen!
programmeringsmodus

! Legemiddelnavn
! Vigilant!Drug©Lib

Legemiddelbibliotek
Funksjonen!er!kun!
tilgjengelig!i!stoppmodus

Informasjon!om!
forh ndsvalgt!
legemiddelbibliotek

! Navn!p !bibliotek,!forfatter,!legemid-
delnummer
! Liste!over!legemidler!med!forh nds-
definerte!parametere

ADVARSEL :!Menyen!kan!variere,!avhengig!av!hva!som!er!valgt!under!Avdelingsvalg!og!Brukervalg!(se!
ªValgº,! 30).
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8. Valg

Fùlgende!valg!har!forskjellige!funksjoner!som!du!kan!velge!eller!velge!bort!for! !tilpasse!Volumat!Agi lia.

Brukervalgene!velges!i!henhold!til!tillatte!avdelingsvalg!(se!avdelingstabellen!p !neste!side).

Bruk Tast

Tilgang til valg !(n r!apparatet!er!sl tt!av,!trykker!du!
samtidig!p !<ON>!og!<MENU>)

Velge

Bekrefte !(tilsvarer! !p !skjermen)

Valgt '  / Ikke valgt (

Gjeldende!valgte!verdier!lagres!i!minnet!n r!appara tet!sl s!av!etter!programmering.
For! !g !tilbake!til!de!normale!menyene!sl r!du!av! apparatet.

Valg Funksjon Valg Beskrivelse

Bruker [Bruker 1] Valg på 
skjermen
Valg!av!forskjellige!
symboler!som!kan!vises!
p !skjermen

! Batteri Permanent!visning!av!
batterisymbolet

! Trykk Visning!av!trykksymbolet

! Prioritet!for!Vigilant-logo Vigilant-logoen!har!prioritet!i!forhold!
til!trykksymbolet

[Bruker 2] Menyvalg
Valg!av!forskjellige!
alternativer!som!er!
tilgjengelig!via!<menu>-
tasten!

! Lydniv Justering!av!lydniv 

! Vedlikehold Visning!av!vedlikeholdsinformasjon

! Datalogghendelse Visning!av!logghendelser

! Dato/tid Justering!av!dato/tid

! Legemiddelbibliotek Visning!av!legemiddelbiblioteket

! Makro/mikro Valg!av!makro-!eller!mikromodus

! Programmeringsmodus Valg!av!programmeringsmodus

! Infusjonsmodus Visning!av!infusjonsmoduser

[Bruker 3] Kontrast ! Justering!av!kontrasten!p !skjermen.!Bruk!tastene!f or!(rask)!in-
krementering!og!dekrementering
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Valg Funksjon Valg Beskrivelse

Bruker [Bruker 4] Trykk

Modus ! Variabel !modus:!;n!ini-
tial!trykkverdi!som!kan!juste-
res!under!infusjonen

! 3-nivås modus :!3!faste!
trykkgrenser!som!kan!velges!un-
der!infusjonen

DPS!(Dynamic!Pressure!
System)

! JA/NEI ! JA:!DPS!kan!aktiveres!under!
infusjonen!

Maksimalt!trykk!for!mikro-/
makromodus

! Definerer!trykkparame-
terne!for!modusene!Mikro!
(300!til!750!mmHg)!og!
Makro!(300!til!750!mmHg)

! Dette!definerer!det!maksimale!
trykket!som!er!tillatt!under!infusjo-
nen

Lagringsgrense ! Denne!boksen!brukes!til!
 !validere!lagringen!av!
trykkparameterne

! Den!siste!justeringen!av!
trykkgrensen!under!infusjonen!la-
gres!automatisk!i!minnet!til!neste!
oppstart,!eller!m !angis!manuelt!
for!neste!oppstart

Hvis!DPS!=!JA:!Fallterskel ! Velg!et!trykkniv ,!det!genereres!en!indikator!n r!t rykket!er!under!
dette!niv et.

Hvis!DPS!=!JA:!
Stign.terskel

! Velg!et!trykkniv ,!det!genereres!en!indikator!hvis! trykket!er!over!
dette!niv et!sammenlignet!med!gjennomsnittstrykket! i!settet.

! Merk: !For!mer!informasjon!og!verdier,!!ªTrykkstyringº!

[Bruker 5] KVO
(Keep!Vein!Open)

! KVO:!AV,!1!til!20!ml/t ! Stille-varighet!(5!min!til!12!t)

[Bruker 7] Dato/tid ! Valg!av!dato:!
dd/mm/    

! Valg!av!time:!t/min

[Bruker 8] Språk ! Fran@ais!/!English!/!Deutsch

[Bruker 9] 
Programmeringsmodus

! Trykk!p ! enter !for! !vel-
ge!standard!programme-
ringsmodus!ved!oppstart

! Trykk!p ! OK!for! !validere!
standard!programmeringsmodus!
ved!oppstart

[Bruker 10] 
Infusjonsmodus

! Trykk!p ! enter !for! !vel-
ge!standard!infusjonsmodus!
ved!oppstart

! Trykk!p ! OK!for! !validere!
standard!infusjonsmodus!ved!
oppstart

[Bruker 11] Makro/mikro ! Trykk!p ! enter !for! !vel-
ge!standardmodus!ved!
oppstart

! Trykk!p ! OK!for! !validere!
standardmodus!ved!oppstart
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Avdelingsvalg!er!tillatte!valg!som!du!kan!velge!under!Brukervalg!(se!forrige!tabell).

Valg Funksjon Valg

Avdeling Avdelingskode ! Kode:! !(som!standard!0200
Bruk!inkrementerings-!og/eller!dekrementeringstasten,!og!deretter!
OK!for!hvert!tall

[Par 1] Pipelyd ! 1!tone ! 2!toner ! Tastelyd

! Til!forebyggende!stillhet

! Stillevarighet!mellom!2!alarmlyder!(0!til!5!sekunder)

[Par 2] Lydnivå ! 7!lydniv er!er!tilgjengelig

[Par 3] Initiale 
parametere

! Legemiddel og parametere :!Siste!legemiddelnavn!og!parame-
tere!vises!ved!oppstart
! Skjermen Samme infusjon :!N r!denne!aktiveres,!hentes!de!
siste!infusjonsparameterne!(VTBI,!tid,!hastighet,!VI)!frem!ved!
oppstart!i!den!angitte!varigheten
! Infusert volum :!slett!(VI=0!ved!oppstart),
lagret!(VI!kumulert!ved!oppstart)

[Par 4] 
Maksimumshastighet

! Makroinfusjon!(ml/t) ! Mikroinfusjon!(ml/t)

[Par 9] Bolushastighet ! Maksi.!makro!!
(ml/t)

! Maksi.!mikro!
(ml/t)

! Lagring:!velg!
for! !lagre!de!siste!
bolushastighetene

! Makro,!inf.hastighet!(ml/t) ! Mikro,!inf.hastighet!(ml/t)

[Par 10] Avdelingsnavn ! Trykk!p !inkrementerings-!og/eller!dekrementeringst asten!for! !
velge!alfanumeriske!tegn.!Trykk!p ! OK!etter!hvert!valg[Par 11] Biomedisinsk 

navn

[Par 12] Brukerkode ! 2-sifret!obligatorisk!kode!for! !angi!kode!for!bruk ermeny

[Par 13] Strømforsyning 
frakoblingsalarm

! Advarsel!om!frakobling!fra!strùmnettet!aktivert!eller!ikke

[Par 17] 
Legemiddelbibliotek

! Valg!av!et!legemiddelbibliotek!(blant!maks.!fire)

[Par 18] Nattmodus ! Skjermlysstyrke!
lav

! Grùnne!lys!
lave

! Tastelyd!av

! Manuell!modus:!Manuell!
veksling!fra!en!modus!til!en!
annen

! Autom.!modus:!Automatisk!
veksling!fra!en!modus!til!en!an-
nen!i!henhold!til!tidsinnstillinge-
ne

! Velg!nattmodus.!Bruk!
knappen!til! !endre!modus

! Fra!(tt:mm)
! Til!(tt:mm)
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Valg Funksjon Valg

Avdeling [Par 19] Tillatte 
funksjoner

! Manuell!bolus ! Prime!sett ! Se!luftboble

[Par 21] Vist modus ! Siste!modus:!Ved!oppstart!vil!
apparatet!bruke!forrige!pro-
grammeringsmodus

! Spùrsm lsmodus:!Ved!
oppstart!vil!apparatet!spùrre!
hvilken!programmeringsmo-
dus!som!skal!brukes

[Par 22] Tillatte moduser ! Legemiddelnavn!(eller) ! Vigilant!Drug©Lib

[Par 24] Makro/mikro-
modus

! Makro:!Infusjon!
definert!i!inkrementer!
p !1!ml

! Mikro:!In-
fusjon!defi-
nert!i!
inkrementer!
p !0,1!ml

! Lagring:!Det!siste!
valget!brukes!ved!
oppstart

[Par 27] Luftparametere ! Makroparametere!(se!
nedenfor)

! Mikroparametere!(se!
nedenfor)

-!Totalt!volum/15!min!(Ql):!Alarmen!utlùses!over!dette!luftvolumet.

-!Boblefilter!(Ql):!Det!tas!hensyn!til!den!minste!boblestùrrelsen.

[Par 28] Autom. PÅ ved 
åpning av dør

! Automatisk!p sl ing!ved! pning!av!dùr!(velg/velg!bo rt)!n r!ap-
paratet!g r!p !nettstrùm

[Par 29] Infusjonsmodus ! Definerer!tilgjengelig!infusjonsmodus

! Volum/tid/hastighet ! Volum/hastighet

! Volum/tid ! Tid/hastighet

! Enkel!hastighet ! Lagring:!Lagrer!siste!infus-
jonsmodus

[Par 30] Dråpesensor ! Obligatorisk!(velg/velg!bort)

[Par 31] Foralarm for 
opphør av VTBI

! Definerer!parameterne!for!foralarmen

! Varighet:!Fra!2!til!30!min!fùr!
slutten!av!infusjonen

! *!Volum:!Fra!0!til!15!*!av!
gjenst ende!volum!som!skal!
infuseres

! Volum:!Fra!0!til!50!ml!av!
gjenst ende!volum!som!skal!in-
fuseres

! Med!dr pesensor:!Aktiver!
eller!deaktiver!foralarm!ved!
bruk!av!dr pesensor

Vedl. Vedlikehold ! Kode:!0XXXX!(kontakt!v rt!tekniske!team)
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9. Brukertest

Denne!protokollen!lar!deg!foreta!en!hurtigsjekk!av!pumpens!funksjonalitet

Serienummer (ID/N) for Volumat Agilia:
_____________________________

Navn: ________________________________
Avdeling: ________________________________
Dato: ________________________________

Handlinger JA '  NEI (

1.!Kontroller!apparatets!tilstand:!
-!ingen!tegn!til!stùt!eller!stùy!(snu!apparatet!opp!ned)!!
-!etikettene!er!til!stede!og!kan!leses,!strùmledning

(

2.!Trykk!p ! uten! !koble!apparatet!til!nettstrùm:
-!kontroller!funksjonen!til!displayet!og!lysindikatorene
-!batteriets!funksjon!signaliseres

(

3.!Installer!sett!uten!vñske:
-!lukk!dùren!og!sjekk!meldingen:!ZluftbobleZ

(

4.!Fjern!sett.!Fyll!settet!med!vñske.!Installer!sett et!feil!med!pumpesegment!utenfor!
pumpen.
-!sjekk!meldingen:!ZInstaller!settZ

(

5.!Installer!settet!riktig!i!henhold!til!beskrivelsen!i!brukerveiledningen:
-!kontroller!at!OCS-testen!er!OK

(

6.!Angi!infusjonsparameterne!±!500!ml/t!(ingen!pasient!tilkoblet)
-!start!infusjonen

(

7.!Klem!oppstrùmslinjen!med!rulleklemmen:
-!kontroller!at!oppstrùmsokklusjonsalarmen!utlùses!p !mindre!enn!15!sekunder
-!kontroller!visuell!alarm!og!lydalarm!

(

8.!$pne!rulleklemmen. (
9.!Start!infusjon!(500!ml/t)!og!klem!nedstrùmslinjen:
-!kontroller!okklusjonsalarmen!(mindre!enn!15!sekunder)

(

10.!Fjern!klemmen!p !nedstrùmslinjen.!$pne!dùren:
-!kontroller!at!ikke!mer!enn!3!dr per!faller!i!dr p ekammeret

(

11.!Koble!apparatet!til!nettstrùm:
-!kontroller!nettstrùmindikatoren

(

Apparatet kan brukes når alle kontrollene er OK. (
Signatur
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10.Ytelse

Hastighetsområde

Volum som skal infuseres
Volumet!som!skal!infuseres!i!makromodus,!kan!innstilles!fra!1!til!9999!ml.
Volumet!som!skal!infuseres!i!mikromodus,!kan!innstilles!fra!0,1!til!1000!ml.

KVO-hastighet (Keep Vein Open)
Aktiveres!n r!volumet!som!skal!infuseres,!n s.!
KVO-hastighet:!3!ml/t!eller!angi!infusjonshastighet!(infusjonshastighet!under!3!ml/t).

Infusjonstid
Fra!0,01!time!til!168,00!timer.

Legemiddelbibliotek
Volumat!Agilia!leveres!med!et!initialt!legemiddelbibliotek.!Opptil!fire!biblioteker!kan!lagres!i!apparatet.!Bibliote-
kene!kan!konfigureres!med!programvaren!for!Vigilant" !Drug'Lib.

Luftpåvisning
Standardinnstilling:!250!Ql!p vist!som!&!boble!eller!et!kumulert!luftvolum!over!en!periode!p !15!minut ter,!fra!bo-
blestùrrelser!over!50!Ql.!Sensoropplùsning:!~!10!Ql.

Angi utskiftningsintervall
De!mekaniske!egenskapene!til!settet!og!pumpen!er!utformet!for! !opprettholde!pumpeytelsen!for!maksimal t!10!
l!innenfor!et!tidsrom!p !96!timer.!Av!mikrobiologis ke! rsaker!anbefaler!vi!imidlertid!at!administrerin gssettet!skif-
tes!ut!hver!24.!time,!med!mindre!lokale!retningslinjer!eller!bestemmelser!gjelder.!Settet!skal!kobles!fra!IV-stedet!
i!henhold!til!lokale!prosedyrer.

Modus Hastighetsområde

Infusjonshastighet (ml/t) Makro Fra!1!til!1200!ml/t,!
i!trinn!p !1!ml/t

Maksimal!infusjonshastighet!
kan!konfigureres!under!
Avdelingsvalg![par!4]!se! 32

Mikro Fra!0,1!til!100!ml/t,!
i!trinn!p !0,1!ml/t

Manuell bolushastighet 
(ml/t)

Makro Fra!1!til!1200!ml/t,!
i!trinn!p !50!ml/t

Maksimal!infusjonshastighet!
kan!konfigureres!under!
Avdelingsvalg![par!9]!se! 32
Manuell!bolusinhibering:!0!
ml/t

Mikro Fra!0!til!600!ml/t,!
i!trinn!p !50!ml/t
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Nøyaktighet

Programmerbar pause

Trykkstyring

Responstid for okklusjonsalarm

Bolusvolum ved okklusjonsfrigjøring

Infusjonshastighetens 
nøyaktighet

\!5!*!over!96!timer!med!en!maksimal!
infusjon!p !10!liter

I!henhold!til!standarden!NF!EN/IEC!
60601-2-24.

Manuell bolus \!5!*!eller!\!0,2!ml

Programmerbar pause Fra!1!minutt!til!24!timer Trinn!p !1!minutt.

Variabel modus
Maksimalt!
trykk!(B) Fra!50!til!750!mmHg

Trinn!p !50!mmHg.
Definerer!maksimalt!tillatt!trykk!
under!infusjonen.

Foralarmniv !
(A)

50!mmHg!under!
maksimalt!trykk

Hvis!maksimalt!trykk!er!ved!50!
mmHg,!er!foralarmen!ved!25!mmHg.

3 nivås modus Hùy 750!mmHg
Disse!verdiene!kan!konfigureres!
under!Brukervalg,!ª[Bruker!4]!Trykkº,!
31

Middels 400!mmHg

Lav 100!mmHg

DPS
(Dynamic Pressure 
System)

Trykkùkning Forutser!en!okklusjon!i!lùpet!av!infusjon.

Trykknedgang En!trykknedgang!kan!vñre!et!tegn!p !frakobling!av!e ller!
lekkasje!i!linjen.

Nùyaktighet:!Nùyaktigheten!for!trykkgrenseaktiveringen!er!75!mmHg!
eller ± 15!*.
Merk :!1!bar!=!750!mmHg!=!1000!hPa.

Hastighet Okklusjonsalarmgrense

100 mmHg 300 mmHg 400 mmHg 750 mmHg

1 ml/t 7' 22' 34' 58'

25 ml/t 15Z 45Z 56Z 1'!52Z

100 ml/t 2Z 9Z 12Z 27Z

Disse!verdiene!kan!variere!med!+/-!20!*!avhengig!av !apparatet!og!slangesettet.

Hastighet Bolusvolum

< 100 ml/t <!0,2!ml

> 100 ml/t <!0,3!ml

B

A
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Regler for kalkulering

V!=!Volum!som!skal!infuseres
T!=!!Infusjonstid
H!=!Hastighet

Merk:!Den!kalkulerte!verdien!for!makroinfusjon!avrundes!i!henhold!til!fùlgende!regler:

Første parametere som er satt 
opp etter påslåing og i 
stoppmodus

Under infusjon: Trykk på valgtastene

V/T

Endre!V,!T!kalkuleres!i!henhold!til!
T!=!V!/!H!

H!endres,!og!T!kalkuleres!i!henhold!til!T!=!V!/!H

Endre!T,!H!kalkuleres!i!henhold!til!
H!=!V!/!T!

V/H

Endre!V,!T!kalkuleres!i!henhold!til!
T!=!V!/!H!

H!endres,!og!T!kalkuleres!i!henhold!til!T!=!V!/!H

Endre!H,!T!kalkuleres!i!henhold!til!
T!=!V!/!H

T/H

Endre!T,!V!kalkuleres!i!henhold!til!
V!=!H!x!T!

H!endres,!og!T!kalkuleres!i!henhold!til!T!=!V!/!H

Endre!H,!V!kalkuleres!i!henhold!til!
V!=!H!x!T

V/T/H

Endre!V,!T!kalkuleres!i!henhold!til!
T!=!V!/!H!

H!endres,!og!T!kalkuleres!i!henhold!til!T!=!V!/!H

Endre!T,!R!kalkuleres!i!henhold!til!
H!=!V!/!T!

Endre!H,!T!kalkuleres!i!henhold!til!
T!=!V!/!H

Kalkulert 
verdi

Eksempel

V Avrundet!opp!til!nñrmeste!ml Kalkulert!V!=!1,3!ml,!v ist:!V!=!2!ml

T Avrundet!opp!til!nñrmeste!minutt Kalkulert!T!=!1!t!1 2!min!32!sek,!vist:!T!=!1!t!13!min!

H Avrundet!ved!\!0,5!ml/t Kalkulert!H!=!42,52!ml/t,!vist!H!=!43!ml/t

Kalkulert!H!=!42,39!ml/t,!vist!H!=!42!ml/t
Reell!infusjonshastighet!=!kalkulert!hastighet!

Merk: For mikroinfusjon avrundes kalkulert hastighe t ved +/- 0,05 ml/t
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11.Tekniske egenskaper

!Strøm
Bruk!strùmledningen!som!fùlger!med!Volumat!Agilia.. !

!Batteri
Koble!fra!batteriet!fùr!apparatet! pnes.!Unng !kort slutning!og!for!hùy!eller!lav!temperatur.

Hvis!apparatet!er!avsl tt!i!lengre!tid,!lagres!alle !parameterne!i!apparatet!p !ubestemt!tid,!bortsett! fra!datoen!som
slettes!etter!3!m neders!oppbevaring.!N r!pumpen!sl  s!p ,!foresl s!det!en!ny!datoinnstilling.

!8-pinners kontakt
Kontakten!p !baksiden!av!apparatet!muliggjùr!forskj ellige!funksjoner!ved!hjelp!av!kommunikasjons-,!strùm-!og
pleieranropskabelen.

Infrarød kommunikasjon
Volumat!Agilia!er!utstyrt!med!en!infrarùd!celle!som!sitter!p !baksiden!av!apparatet.!Den!gjùr!det!muli g! !utveksle
informasjon!med!Agilia-koblingsstativet.!Informasjonen!kan!deretter!overfùres!via!dedikerte!kommunikasjons-
kabler.

Samsvar

Nettstrøm Strùmforsyning: 100!V!-!240!V!~!/!50-60!Hz!med!funksjonell!jording.

Maksimalt!strùmforbruk: 15!VA

Sikringsvern: 2!x!1AT!tilgjengelig!i!batterirommet.

Ekstern strøm Kontinuerlig!9!V! !/!Strùm!>!15!W.
Via!et!spesifikt!Fresenius!Kabi-tilbehùr!som!er!koblet!til!en!8-pinners!kontakt.

Egenskaper 7,4!V!2,2!Ah!-!litiumionbatteri.

Batteriets levetid Gjennomsnittlig!8!timer!ved!en!hastighet!p !125!ml/ t.

Opplading av 
batteriet

Pumpe!av:!<!6!t.
Pumpe!p :!<!20!t.

Pleieranrop Utgangskommando!for!pleieranropsrel&.

Seriell kabel TTL-utgang.

Ekstern strøm 9!V-/15!W-inngang.

Strømutgang 9!V/100!mA!for! !forsyne!pleieranrops-!og!seriekobl ingstilbehùret!med!strùm.

Samsvarer!med!93/42/EF!om!
medisinsk!utstyr.

IP22 Sprutsikker.
!Beskyttelse!mot!lekkasjestrùm:!

CF-type.
!Beskyttelse!mot!elektrisk!stùt:!klasse!II.
!Funksjonell!jording.

Sikkerhet for 
elektromedisinsk utstyr

Samsvarer!med!EN/IEC!
60601-1!og!EN/IEC!60601-2-
24.

EMC (elektromagnetisk 
kompatibilitet)

Samsvarer!med!EN/IEC!
60601-1-2!og!EN/IEC!60601-
2-24.

Den!funksjonelle!jordingen!er!koblet!direkte!til!stikkontakten.!Den!reduserer!
reststrùm!som!kan!forstyrre!EKG-!eller!EEG-utstyr.
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Dimensjoner – Vekt

Trompetkurver
Trompetkurver!viser!utviklingen!av!minimum!og!maksimum!variasjon!av!pumpe/sett-kombinasjonen!versus!in-
fusjonshastigheten.

Testprotokollen!som!brukes!for! !oppn !disse!result atene!er!beskrevet!i!standarden!EN/IEC!60601-2-24.!Les
denne!publikasjonen!for! !f !mer!informasjon.

Bruk!disse!kurvene!for! !avgjùre!nùyaktighet!avheng ig!av!infusjonsprotokoll/medikament/fortynning.!Grafene!er
representative!for!VL!Volumat-slangesett.

H / B / D 145!x!130!x!135!mm

Vekt Cirka!2!Kg

Skjermstørrelse 70!x!35!mm

Trompetkurver for 2, 5, 11, 19, 31 minutters 
observasjonsvinduer

Infusjonshastighet/tidskurver: oppstarts- og øyebli kkelig 
infusjonshastighet (volum måles hvert 30. sekund)

1!ml/t 1!ml/t

25!ml/t 25!ml/t

100!ml/t 100!ml/t
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12.Veiledning og produsentens erklæring 
om elektromagnetisk kompatibilitet

Elektromagnetisk stråling – Tabell 201
Volumat!Agilia!skal!brukes!i!de!elektromagnetiske!omgivelsene!som!er!angitt!nedenfor.!Brukeren!av!Volumat
Agilia!m !forsikre!seg!om!at!apparatet!brukes!i!sli ke!omgivelser.

Elektromagnetisk immunitet – Tabell 202
Volumat!Agilia!skal!brukes!i!de!elektromagnetiske!omgivelsene!som!er!angitt!nedenfor.!Den!som!bruker!Volumat!Agilia,!m !sùr-
ge!for!at!apparatet!brukes!i!slike!omgivelser.

Utstrålingstest
Apparatets 

samsvarsnivå
Elektromagnetiske omgivelser – retningslinjer

Radiofrekvensutstr ling
CISPR!11 Gruppe!1

Volumat!Agilia!bruker!kun!radiofrekvensenergi!til!interne!funksjoner.!
Radiofrekvensutstr lingen!er!derfor!svñrt!lav,!og!d et!er!usannsynlig!at!den!vil!for rsake!
interferens!med!elektronisk!utstyr!i!nñrheten.

Radiofrekvensutstr ling
CISPR!11 Klasse!B

Volumat!Agilia!kan!brukes!i!alle!bygninger,!inkludert!privatboliger!og!p !sykehus,!og!i!
bygninger!som!er!direkte!koblet!til!det!offentlige!lavspenningsstrùmnettet!som!forsyner!
privatboliger!med!strùm.

Harmonisk!utstr lning
IEC!61000-3-2 Klasse!A

Volumat!Agilia!samsvarer!som!standard!med!den!harmoniske!utstr lingen!fordi!
inngangsstrùmmen!er!lavere!enn!den!minste!inngangsstrùmmen!som!er!angitt!i!standarden!
IEC!61000-3-2.

Spenningssvingninger/
flimring
IEC!61000-3-3

Gjelder!ikke
Spenningssvingninger/flimring!gjelder!ikke,!fordi!Volumat!Agilia!ikke!genererer!betydelige!
spenningssvingninger/flimring!i!henhold!til!standarden!IEC!61000-3-3.

Immunitetstest
IEC 60601-1-2

IEC 60601-2-24
testnivå level

Apparatets 
samsvarsnivå

Elektromagnetiske omgivelser – retningslinjer

Elektrostatisk!
utladning!(ESD)
IEC!61000-4-2

±!8!kV!kontakt
±!15!kV!luft

±!8!kV!kontakt
±!15!kV!luft

Gulvbelegg!av!tre,!fliser!og!betong,!med!et!relativt!fuktighetsniv !p !
minst!30!*,!gjùr!det!mulig! !garantere!graden!av!nù dvendig!samsvar.!
Dersom!det!ikke!er!mulig! !garantere!slike!omgivels er,!m !ekstra!
forholdsregler!tas!i!bruk,!for!eksempel!bruk!av!antistatiske!materialer!og!
bruk!av!antistatiske!klñr.

Hurtige!elektriske
transienter/ºspikerº
IEC!61000-4-4

±!2!kV!for!
strùmledninger

±!1!kV!
for!inngangs-/

utgangsledninger

±!2!kV!for!
strùmledninger

±!1!kV!
for!inngangs-/

utgangsledninger

Kvaliteten!p !nettspenningen!skal!vñre!slik!som!i!e t!vanlig!privat,!
kommersielt!miljù!eller!sykehusmiljù.

Spenningsùkning

IEC!61000-4-5

±!1!kV!
differensialmodus

±!2!kV
vanlig!modus

±!1!kV!
differensialmodus

±!2!kV!
vanlig!modus

Kvaliteten!p !nettspenningen!skal!vñre!slik!som!i!e t!vanlig!privat,!
kommersielt!miljù!eller!sykehusmiljù.

Spenningsfall,!korte!
avbrudd!og!
spenningsvariasjoner!
i!strùmledningene

IEC!61000-4-11

<!5!*!Ut
(>!95!*!fall!i!Ut)

for!0,5!cycle

<!5!*!Ut
(>!95!*!dip!in!Ut)

for!0,5!cycle

Kvaliteten!p !nettspenningen!skal!vñre!slik!som!i!e t!vanlig!privat,!
kommersielt!miljù!eller!sykehusmiljù.

Ved!korte/lange!avbrudd!(<!enn!batteriets!levetid)!i!nettstrùmforsyningen!
sùrger!det!interne!batteriet!for!kontinuerlig!strùmforsyning.

Merk:!Ut!er!vekselstrùmspenning!p !strùmnettet!fùr!bruk !av!testniv et.

40!*!Ut
(60!*!fall!i!Ut)

i!0,5!syklus

40!*!Ut
(60!*!fall!i!Ut)

i!0,5!syklus

70!*!Ut
(30!*!fall!i!Ut)
i!25!sykluser

70!*!Ut
(30!*!fall!i!Ut)
i!25!sykluser

<!5!*!Ut
(>!95!*!fall!i!Ut)

i!5!s

<!5!*!Ut
(>!95!*!fall!i!Ut)

i!5!s

Strùmfrekvensens!
(50/60!Hz)
magnetfelt

IEC!61000-4-8

400!A/m 400!A/m Magnetfeltet!i!strùmfrekvensen!skal!ved!behov!m les!der!utstyret!skal!
brukes!for! !kontrollere!at!det!er!lavere!enn!samsv arsniv et.
Hvis!det!m lte!feltet!p !stedet!der!Volumat!Agilia! skal!brukes,!overstiger!
gjeldende!samsvarsniv !for!magnetfelt!over,!m !Volu mat Agilia!
observeres!for! !kontrollere!at!utstyret!fungerer!s om!normalt.!Hvis!
unormal!drift!observeres,!kan!ytterligere!tiltak!bli!nùdvendig,!for!
eksempel! !endre!plasseringen!av!eller!retningen!ti l!Volumat!Agilia!eller!
installere!magnetisk!beskyttelse.
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Elektromagnetisk immunitet – Tabell 204
Volumat!Agilia!skal!brukes!i!de!elektromagnetiske!omgivelsene!som!er!angitt!nedenfor.!Brukeren!av!Volumat
Agilia!m !forsikre!seg!om!at!apparatet!brukes!i!sli ke!omgivelser

Merk :!Disse!retningslinjene!gjelder!kanskje!ikke!i!alle!situasjoner.!Absorpsjon!og!refleksjon!fra!strukturer,!gjens-
tander!og!mennesker!p virker!den!elektromagnetiske! spredningen.
^ Feltstyrker!fra!faste!sendere,!for!eksempel!basestasjoner!for!radiotelefoner!(mobile/tr dlùse)!og!lan dmobilradioer,!amatùrra-

dio,!AM-!og!FM-!radiosendinger!og!TV-sendinger!kan!ikke!teoretisk!forutsis!med!nùyaktighet.!For! !f !i nformasjon!om!de
elektromagnetiske!omgivelsene!som!oppst r!p !grunn! av!faste!radiofrekvenssendere,!bùr!det!vurderes! !u tfùre!en!elektro-
magnetisk!undersùkelse!p !stedet.!Hvis!den!m lte!fe ltstyrken!p !stedet!der!Volumat!Agilia!skal!brukes, !overskrider!det!gjel-
dende!radiofrekvensniv et!ovenfor,!bùr!Volumat!Agil ia!observeres!for! !sikre!at!det!fungerer!som!norma lt.!Hvis!unormal!drift
observeres,!kan!ytterligere!tiltak!bli!nùdvendig,!for!eksempel! !endre!plasseringen!av!eller!retningen !til!Volumat!Agilia!eller
installere!magnetisk!beskyttelse.

Anbefalt avstand mellom bærbart og mobilt kommunika sjonsutstyr
som bruker radiofrekvens, og Volumat Agilia – Tabell 206
Volumat!Agilia!skal!kun!brukes!i!elektromagnetiske!omgivelser!med!kontrollert!utstr lt!radiofrekvensin terferens.
Brukeren!av!Volumat!Agilia!kan!bidra!til! !hindre!e lektromagnetisk!interferens!ved! !opprettholde!mini mumsa-
vstanden!mellom!bñrbart!og!mobilt!radiofrekvenskomm unikasjonsutstyr!(sendere)!og!Volumat!Agilia!som!an-
befales!nedenfor,!i!henhold!til!kommunikasjonsutstyrets!maksimale!utgangseffekt.

For!sendere!med!en!nominell!maksimal!utgangseffekt!som!ikke!er!oppfùrt!p !listen!over,!kan!den!anbefal te!avs-
tanden!d!i!meter!(m)!kalkuleres!ved! !bruke!formelen!som!gj elder!for!senderens!frekvens,!der!P!er!senderens
maksimale!nominelle!utgangseffekt!i!watt!(W)!i!henhold!til!produsenten!av!senderen.

Merk :!Disse!retningslinjene!gjelder!kanskje!ikke!i!alle!situasjoner.!Absorpsjon!og!refleksjon!fra!strukturer,!gjens-
tander!og!mennesker!p virker!den!elektromagnetiske! spredningen.

Immunitetstest
IEC 60601-1-2

IEC 60601-2-24
Testnivå

Apparatets 
samsvarsnivå

Elektromagnetiske omgivelser – retningslinjer

Ledningsb ret!
radiofrekvens
IEC!61000-4-6

3!Vrms
150!kHz!til!80!MHz

10!Vrms Bñrbart!og!mobilt!kommunikasjonsutstyr!som!b ruker!radiofrekvens,!bùr!
ikke!brukes!nñrmere!noen!deler!av!Volumat!Agilia!(i nkludert!kabler)!enn!
den!anbefalte!avstanden!som!kalkuleres!ved!hjelp!av!formelen!som!
gjelder!for!senderens!frekvens.

Anbefalt!avstand:
D!=!1,2!Ö!P!,!for!en!frekvens!p !150!kHz!til!80!MHz
D!=!1,2!Ö!P!,!for!en!frekvens!p !80!MHz!til!800!MHz
D!=!2,3!Ö!P!,!for!en!frekvens!p !800!MHz!til!2,5!GHz

P!er!senderens!maksimale!utgangseffekt!i!watt!(W)!i!henhold!til!
produsenten!av!senderen,!og!D!er!anbefalt!avstand!i!meter!(m).

Utstr lt!radiofrekvens
IEC!61000-4-3

10!V/m
80!MHz!til!2,5!GHz

10!V/m

Feltstyrken!fra!faste!radiofrekvenssendere,!fastsl tt!av!en!
elektromagnetisk!undersùkelse!(a)!p !stedet,!bùr!vñ re!under!
samsvarsniv et.
Det!kan!oppst !interferens!i!nñrheten!av!utstyr!som !er!merket!
med!symbolet:!

Nominell maksimal 
utgangseffekt for sender

Avstand i henhold til senderens frekvens i meter (m )

150 kHz til 80 MHz
d = 1,2 Ö P

80 MHz til 800 MHz
d = 1,2 Ö P

800 MHz til 2,5 GHz
d = 2,3 Ö P

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23
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13.Rengjøring og bruk

Rengjøring og desinfisering
! Volumat!Agilia!er!en!del!av!pasientens!nñrmeste!omg ivelser.!For! !beskytte!b de!pasienten!og!personale t
anbefales!det! !rengjùre!og!desinfisere!apparatets! ytre!flater!daglig.

! Apparatet!m !kobles!fra!strùmnettet!fùr!rengjùring.

! Apparatet!m !ikke!AUTOKLAVERES!eller!LEGGES!I!VANN.! Det!m !ikke!komme!vñsker!p !innsiden!av!ap-
paratet.

! Hvis!apparatet!plasseres!p !en!avdeling!med!hùy!smi tterisiko,!anbefales!det!at!det!desinfiseres!med!en!fuk-
tig!klut!i!risikoomr det.

! Bruk!en!klut!som!er!fuktet!med!RENSEMIDDEL/DESINFISERINGSMIDDEL,!som!eventuelt!er!ferdigfortyn-
net!med!vann,!for! !drepe!mikroorganismer.!Unng !br uk!av!skuremidler!som!kan!skrape!opp!dekselet.!Ikke!skyll
eller!tùrk!av!overflatene.

! IKKE BRUK :!TRIKLORETYLENDIKLORETYLEN!±!AMMONIAKK!±!AMMONIUMKLORID!±!KLOR!og!ARO-
MATISK!HYDROKARBON!±!ETYLENDIKLORIDMETYLENKLORID!±!CETON.!Disse!sterke!midlene!kan!skade
plastdelene!og!for rsake!funksjonsfeil!i!apparatet.

! Vñr!ogs !forsiktig!med!ALKOHOLBASERTE!SPRAYER!(20!* !±!40!*!alkohol).!De!fùrer!til!at!plasten!blir
matt!og!f r!sm !sprekker,!og!sùrger!ikke!for!grundi g!nok!rengjùring!fùr!desinfiseringen.!Desinfiseringssprayer
kan!brukes!(i!henhold!til!produsentens!anbefaling)!i!en!avstand!p !30!cm!fra!apparatet.!Unng !akkumule ring!av
det!flytende!produktet.

! Kontakt!instansen!i!din!virksomhet!som!har!ansvar!for!rengjùrings-!og!desinfiseringsmidler,!for!mer!informas-
jon.

Miljøforhold
Apparatet!bùr!oppbevares!tùrt!og!kjùlig.!Ved!forlen get!oppbevaring!m !batteriet!kobles!fra.!Dette!m !gj ùres!av
en!kvalifisert!tekniker!som!kan!f !tilgang!til!batte riet!via!batteridekselet!p !undersiden!av!apparatet .!

! Vilkår for oppbevaring og transport

Temperatur : -!10%C!til!+60%C.

Trykk : 500!hPa!til!1060!hPa.

Fuktighet : 10*!to!90*,!ikke!kondenserende.

! Vilkår for bruk

Temperatur : 5%C!til!40%C.

Trykk : 700!hPa!til!1060!hPa.

Fuktighet : 20*!til!90*,!ikke!kondenserende.



2994-0_nu_volumat_agilia_N 43

Bruke det interne batteriet
Dette!apparatet!er!utstyrt!med!et! litiumionbatteri.!N r!apparatet!kobles!fra!nettstrùmmen,!g r!det!aut omatisk
over!til!batterimodus.!

Fùr!apparatet!brukes!for!fùrste!gang,!m !du!lade!ba tteriet!i!cirka!5!timer!ved! !koble!til!strùmlednin gen!uten! 
bruke!apparatet.!

Hvis!apparatet!ikke!skal!brukes!i!lengre!perioder!(lengre!enn!2!m neder),!tas!batteriet!(hvis!det!er!m ulig)!ut!av
apparatet!og!oppbevares!p !et!sted!i!henhold!til!de !anbefalte!vilk rene!for!bruk.!Hvis!det!ikke!er!mul ig! !ta!ut
batteriet,!eller!hvis!batteriet!ikke!skal!brukes!i!en!kort!periode!(kortere!enn!2!m neder),!anbefales! det! !lade!bat-
teriet!minst!en!gang!i!m neden!ved! !la!apparatet!v ñre!koblet!til!nettstrùm!i!minst!8!timer!(mens!appa ratet!er
sl tt!av).

N r!det!er!egnet,!kan!du!ogs !lade!et!litiumionbatt eri!uten!den!fullstendige!lade-/utladingssyklusen!som!er!nùd-
vendig!for! !f !full!kapasitet!n r!batteriet!er!ful ladet.!

Slik!maksimerer!du!batteriets!levetid!og!ytelse:

- Bruk!og!oppbevar!batteriet!p !et!kjùlig!sted.

- N r!det!er!i!bruk,!lar!du!apparatet!vñre!koblet!ti l!nettstrùm!for! !opprettholde!batteriladingen!og!m aksimal!ka-
pasitet!(n r!det!er!mulig).

Oppladbart!litiumionbatteri.!M !h ndteres!med!forsi ktighet`

-!Batteriet!m !ikke!brennes!opp!eller!plasseres!i!n ñrheten!av!en! pen!flamme.

-!Batteriet!m !ikke!falle!i!gulvet,!klemmes!sammen, !stikkes!hull!p ,!endres!eller!demonteres.

-!Ikke!bruk!batteriet!hvis!det!har!mange!skrammer!eller!er!svñrt!deformert.

-!Terminalene!m !ikke!kortsluttes.

-!Batteriet!m !ikke!utsettes!for!hùye!temperaturer.

-!Ikke!bruk!andre!batterier!enn!det!som!er!angitt!av!produsenten.
-!Batteriet!m !kun!lades/utlades!mens!det!st r!i!ap paratet.
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Anbefalinger
! Fresenius Kabi !er!ikke!ansvarlig!for!skader!eller!krav,!medisinske!eller!andre,!av!en!hvilken!som!helst!art,
direkte!eller!indirekte,!som!oppst r!p !grunn!av!fe il!bruk!av!dette!apparatet.

! For! !sikre!at!alle!sikkerhetsegenskaper!i!apparate t!er!aktivert,!bùr!pumpen!sl s!p !fùr!den!kobles!ti l!en!pa-
sient.

! Vñr!spesielt!varsom!med!hensyn!til!stabiliteten!til !apparatet.!Apparatet!m !plasseres!horisontalt,!p ! et!bord,
eller!med!den!medfùlgende!klemmen!for!bruk!p !en!po l.

! Fresenius Kabi !anbefaler!at!pumpen!ikke!plasseres!hùyere!enn!1,3!meter!over!pasienten.

! Beholderen!m !plasseres!hùyst!50!cm!over!pumpen! ±!30!cm.

! Ved!all!manipulering!av!pumpen!eller!settet!(installering!av!settet,! pning!av!dùr,!fjerning!av!settet )!m !rul-
leklemmen!lukkes!og!det!m !kontrolleres!at!linjen!e r!lukket!nñr!injeksjonsutstyret!med!en!klemme!eller !stop-
pekran.!Hvis!dette!ikke!er!tilgjengelige,!anbefaler!vi!at!det!monteres!en!tilbakeslagsventil!p !injeks jonsutstyret
for! !unng !trykkvariasjon!som!kan!oppst !p !grunn! av!linjens!elastisitet.

! Anbefalinger!for! !bedre!ytelsen!og!sikkerheten!n r !pumpen!brukes!p !vanlig!m te!ved!lave!infusjonshas ti-
gheter!(£20!ml/t):!Begrense!de!tilgjengelige!infusjonshastighetene!i!henhold!til!den!maksimale!infusjonshasti-
gheten!som!skal!brukes!med!protokollen!(se!konfigurasjonsmenyenq!tiden!for! !p vise!en!nedstrùms!okklu sjon
er!motsatt!proporsjonal!med!infusjonshastigheten,!det!anbefales! !senke!trykkgrensen!for! !f !bedre!ti d!til! 
p vise!en!okklusjon.!Til!infusjon!av!legemidler!med !svñrt!kort!halveringstid!(under!5!ml/t)!anbefaler! vi!bruk!av
sprùytepumper!som!vanligvis!gir!bedre!ytelse!ved!simultane!infusjonshastigheter.!Kontroller!kurvene!for!simul-
tane!infusjonshastigheter!og!trompetkurvene.

! Bruk kun !engangsprodukter!som!anbefales!i!denne!brukerveiledningen,!og!i!samsvar!med!lokale!standard
driftsprosedyrer!og!god!klinisk!praksis.!Bruk!av!engangsprodukter!som!ikke!anbefales,!kan!fùre!til!alvorlige!farer,
for!eksempel!fri!flyt!eller!pumpeforvitring.!Etter!priming!av!engangsproduktet,!m !engangsproduktet!so m!er!tilk-
oblet!pasienten,!kontrolleres!(ingen!lekkasje,!ingen!luft,!spesielt!etter!luftboblesensoren).

! Pumpen!m !kun!kobles!til!strùmnettet!med!strùmledni ngen!som!fulgte!med!fra!produsenten.!Kontroller!at
nettspenningen!korresponderer!med!verdien!som!er!angitt!p !etiketten!p !undersiden!av!apparatet.!Den!t illatte
spenningen!p !de!forskjellige!eksterne!koblingene!m  !ikke!overskrides.

! Pumpen!m !bare!brukes!med!det!angitte!tilbehùret! 46 .

! Hùyt!undertrykk!kan!for rsake!fri!flyt.

! Bruk!kun!en!luer!lock-kobling!for! !hindre!frakobli ng!p !grunn!av!infusjonstrykk.

! M !ikke!brukes!sammen!med!infusjonsutstyr!med!posit ivt!trykk!som!kan!generere!mottrykk!p !over!2000
hPa,!da!dette!kan!skade!engangsproduktene!og!apparatet.

! Fresenius Kabi !anbefaler!bruk!av!enveisventiler!eller!infusjonsutstyr!med!positivt!trykk!til!infusjoner!med!fle-
re!linjer.

! Hvis!en!infusjonslinje!med!naturlig!fall!ikke!har!noen!en-
veisventil!i!en!flerlinjet!infusjon,!vil!det!vñre!u mulig! !oppda-
ge! okklusjoner! hos! pasienten,! og! dette! kan! fùre! til
akkumulering!av!legemiddelet!som!infuseres!i!linjen!med!na-
turlig!fall,!som!senere!kan!bli!infusert!p !en!ukon trollert!m te
n r!okklusjonen!fjernes.

! Plasser!koblingen!mellom!linjen!med!naturlig!fall!og!linjen
drevet!med!pumpe!s !nñrt!opptil!starten!av!settet!s om!mulig
for! !minimere!dùdrom!og!dermed!innvirkningen!av!en !even-
tuell!endring!i!infusjonshastigheten!p !linjen!med! naturlig!fall.
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14.Service

Garantivilkår
Fresenius Kabi !garanterer!at!dette!produktet!er! fritt! for!defekter! i!materiale!og!utfùrelse! i! perioden!som!er
definert!i!de!aksepterte!salgsvilk rene,!bortsett!f ra!batteriene!og!tilbehùret.

Hvis! garantien! for!materiale! og! utfùrelse! skal!brukes! (hos! kundestùtteavdeling! eller!en! autorisert! agent! for
Fresenius Kabi) ,!m !fùlgende!betingelser!overholdes:

! Apparatet!m !ha!vñrt!brukt!i!samsvar!med!instruksjo nene!i!denne!brukerveiledningen.

! Apparatet!m !ikke!ha!blitt!skadet!under!oppbevaring !eller!reparasjon,!og!m !ikke!vise!tegn!p !feilh nd tering.

! Apparatet!m !ikke!ha!blitt!endret!eller!reparert!av !ukvalifisert!personale.

! Det!interne!batteriet!i!apparatet!m !ikke!ha!blitt! skiftet!ut!med!et!annet!batteri!enn!det!som!er!angitt!av!pro-
dusenten.

! Serienummeret!(ID/N%)!m !ikke!ha!blitt!endret,!byttet!eller!slettet.

! Hvis!disse!vilk rene!ikke!overholdes,!vil! Fresenius Kabi !utarbeide!et!overslag!over!reparasjonen!som!dek-
ker!delene!og!arbeidet.

! Hvis!apparatet!m !returneres!og!repareres,!vennligs t!kontakt!Fresenius Kabis !kundestùtteavdeling.

Kvalitetskontroll
P !forespùrsel!fra!sykehuset!kan!en!kontroll!av!app aratet!utfùres!en!gang!i! ret.

Regelmessig!kontroll!(omfattes! ikke!av!garantien)!best r!av!forskjellige! inspeksjoner!av! funksjonene!s om!er
angitt!i!den!tekniske!h ndboken.!Disse!kontrollene! m !utfùres!av!en!erfaren!tekniker,!og!dekkes!ikke!a v!noen
kontrakt!eller!avtale!med!Fresenius Kabi .

Forebyggende vedlikehold
For! !sikre!at!apparatet!fungerer!normalt!anbefales !det! ! foreta! forebyggende!vedlikehold!hvert!3.! r.! Dette
omfatter!utskiftning!av!batteriet!og!pumpemembranen.!Dette!m !utfùres!av!en!kvalifisert!tekniker!ved!h jelp!av
den!tekniske!h ndboken.

De!kvalifiserte!teknikerne!p !din!institusjon!og!v r!kundestùtteavdeling!bùr!informeres!hvis!apparatet !mistes!i
gulvet,!eller!hvis!det!oppst r!funksjonsfeil.!Hvis! dette!skjer,!m !apparatet!ikke!brukes.

Hvis!noen!av!komponentene!m !skiftes!ut,!m !du!bare !bruke!reservedeler!fra!Fresenius Kabi .!

ADVARSEL :!Hvis!disse!vedlikeholdsprosedyrene!ikke!utfùres,!kan!det!skade!apparatet!og!fùre!til!funksjonsfeil.
Intern!inspeksjon!av!apparatet!krever!at!spesielle!prosedyrer!overholdes!for! !hindre!skader!p !pumpen !eller
brukeren.

Vedlikehold
For!mer!informasjon!om!vedlikehold!av!apparatet,!vennligst!kontakt!v r!kundestùtteavdeling.

Hvis!et!apparat!returneres!til!kundestùtteavdelingen,!er!det!svñrt!viktig!at!det!rengjùres!og!desinfis eres!og
pakkes!forsiktig!i!originalemballasjen!(hvis!det!er!mulig)!fùr!forsendelsen.

Fresenius Kabi ! er! ikke! ansvarlig! for! tap! av! eller! skade! p ! appara tet! under! transport! til! v r
kundestùtteavdeling.

!P !slutten!av!apparatets!levetid!m !det!returneres !til!et!egnet!avfallsh ndteringssted!for!
brukt!elektrisk!og!elektronisk!utstyr.!Ta!batteriet!ut!av!apparatet!og!kasser!det!p !egnet!m te!
(spesiell!avfallsh ndteringstjeneste).
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Datastativer, tilbehør og vedlikeholdsverktøy
Volumat!Agilia!er!kompatibelt!med!Agilia-tilbehùr.

For!bruk!sammen!med!dette!tilbehùret!eller!ytterligere!informasjon.

Engangsutstyr

Duo!Agilia 2-kanals!tilbehùr!for!sentralisering!av!strùmforsyning 073495

Y!Duo!Agilia-kabel 2-kanals!kabel!for!sentralisering!av!DC/DC-strùm 073497!

DC-DC-omformer!for!
Agilia

Kabel!til!transport!(ambulanser) 073494

Agilia!pleieranrop Pleieranropskabel!(4000!V!isolert) 073496

Link!4!Agilia Stativ!4-spor!for!sentralisering!av!strùm 073480

Link!6!Agilia Stativ!6-spor!for!sentralisering!av!strùm 073481

Link!8!Agilia Stativ!8-spor!for!sentralisering!av!strùm 073498

Link!4!+!Agilia Stativ!4-spor!for!sentralisering!av!strùm!og!kommunikasjonsfunksjoner 073482

Link!6!+!Agilia Stativ!6-spor!for!sentralisering!av!strùm!og!kommunikasjonsfunksjoner 073483

Link!8+!Agilia Stativ!8-spor!for!sentralisering!av!strùm!og!kommunikasjonsfunksjoner 073499

Dr pesensor Festet!til!dr pekammeret!p !settet!for! !kunne!bruke!pum pen!i!ºenkel!
modus!º! !oppdage!n r!posen!er!tom.

073200

Pose-/flaskeholder! Infusjonsstùtte!L~50cm 073026

VL!ST00 Standard!infusjonssett,!15!Q!filter !M46441000

VL!ST10 Standard!infusjonssett,!15!Q!filter,!roterende!luer!lock,!stopflowhette !M46441300

VL!ST01 Standard!infusjonssett,!15!Q!filter,!injeksjonssted M46441600

VL!ST02 Standard!infusjonssett,!15!Q!filter,!K-Nect!n lefri!tilgang M46441900

VL!ST22 Standard!infusjonssett,!15!Q!filter,!to!K-Nect!n lefrie!tilganger M46442500

VL!TR00 Transfusjonssett,!200!Q!filter M46442800

VL!SP20 Dobbelt!infusjonssett,!15!Q!filter M46443100

VL!SP62 Sett!til!infusjon!av!legemidler!som!ikke!er!forenlige!med!PVC,!15!Q!
filter,!K-Nect!n lefri!tilgang

M46443400

VL!PN20 Sett!til!parenteral!ernñring,!15!Q!filter,!oppstrùm s!luer!lock-kopling M46443700

VL!PN00 Sett!til!parenteral!ernñring,!1,2!Q!luftfjerningsfilter! M46444300

VL!ON42 Onkologisett!til!multiinfusjon!av!legemidler!i!lukket!system,!
fire!K-Nect!n lefrie!tilganger,!15!Q!filter

M46444000

VL!ON70 Onkologisett!til!infusjon,!0,2!Q!filter! M46444600

VL!ON90 Onkologisett!til!infusjon!av!lysfùlsomme!legemidler,!15!Q!filter M46444900

VL!PA02 Infusjonssett!til!barn,!15!Q!filter,!K-Nect!n lefri!tilgang M46442200

VL!PA92 Sett!til!barn!med!150!ml!gradert!byrette,!K-Nect!n lefri!tilgang!og!15!Q!
filter

M46445200
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Datastyring

Vedlikeholds-CD og verktøy

Denne!brukerveiledningen!kan!inneholde!unùyaktigheter!eller!typografiske!feil.!
Det!kan!derfor!gjùres!endringer!som!vil!bli!inkludert!i!senere!utgaver.!
P !grunn!av!utviklingen!innen!standarder,!lovtekste r!og!materiale,!gjelder!egenskapene!som!er!angitt!i!teksten!og!illustrasjonene!i!dette!dokumentet!
kun!for!det!aktuelle!utstyret.
Denne!brukerveiledningen!kan!ikke!gjengis,!helt!eller!delvis,!uten!skriftlig!tillatelse!fra!Fresenius!Kabi.
Vigilant" !Drug©Lib!er!et!registrert!varemerke!for!Fresenius!Kabi.

RS!232-kabel!for!Agilia Kommunikasjonskabel!for!RS!232-tilkobling!
(4000!V!isolert)

073493

USB-kabel!for!Agilia Kommunikasjonskabel!for!USB-tilkobling!(4000!V!isolert) 073491

Vigilant!Ethernet-kabel!
for!Agilia

Kommunikasjonskabel!for!Ethernet-tilkobling
(4000!V!isolert)

073490

Partner!Agilia Vedlikeholds-CD 067037
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